ZHW
Svorj nustatandios svarstyklés

Vartotojo instrukcija

Mygtuky funkcijos:

Zero — nulio nustatymas. Kai ant svarstykliy platformos nieko néra, tagiau displéjuje nerodomas
nulis, paspauskite Zero mygtuka.

Tare — taravimo mygtukas. ISsaugo esamga svorj kaip taros verte. Taip pat naudojamas parametry
i§saugojimui.

Svérimo operacijos:

Jjungimas/i§jungimas. Maitinimo jungiklis randasi desinéje svarstykliy puséje.

Norédami jjungti svarstykles, nuspauskite jungiklj ir palaikykite. Svarstyklés parodys svérimo riba,
atliks savaiminj pasitikrinima ir pereis j svérimo rezimg.

Norédami i§jungti svarstykles, dar karta paspauskite jungiklj.

Nulinimas. Jei ant svarstykliy platformos nieko néra, tatiau displéjuje nerodomas nulis,
paspauskite Zero mygtuka. Displéjuje bus rodomas nulis ir galesite atlikti svérimus.

Taravimas. Padékite taros inda ant svarstykliy platformos. Paspauskite Tare mygtukg. Taros svoris
bus minusuotas, displéjuje rodomas nulis. [déjus preke j taros inda, bus rodomas tik prekes svoris.
Nuimkite taros inda nuo svarstykliy platformos, paspauskite Tare mygtuka. Taros svoris bus
istrintas.

Svérimas. Padékite preke ant svérimo platformos. Displéjuje matysite jos svorj. Nedékite didesnio
svorio, nei maksimali svarstykliy svérimo riba.

Padidintas tikslumas. Svérimo rezime paspauskite ir palaikykite TARE mygtuka. Penkias
sekundes svérimo rezultatas bus rodomas d=0.1e.

Displéjaus apSvietimas. Svérimo rezime paspauskite ir palaikykite Zero mygtuka. Displéjuje
matysite bt-Au. Zero mygtuko paspaudimo galite pasirinkti:

bt-Au — ap§vietimas jsijungia automatiskai,
bt-of — ap3vietimas visada i§jungtas;
bt-on — apivietimas visada jjungtas.

Nustatyma patvirtinkite paspausdami Tare mygtuka.



